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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie 
Spółka z ograniczoną odpowiedraalnofcią 

Dział Laboratorium 
61-200 Głogów ul. Krochmalna 2 lel. 833-21-86 

NIP 693-00-09-317, Id 004043874 

PCA 
PtLmi CiUTkuii 

JldtlDTlkCJl 

AB 808 

Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte 
zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. 
Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone [N]. 

Sprawozdanie z badań nr 154AV/13 
Nazwa t adres Kłienta Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsonu 

ul. Rzemieślnicza 16,56-210 Wąsosz 
Miejsce pobrania próbek Kamień Górowski 35/4 
Data pobrania próbki 09.04.2013 Nr protokołu pobrania próbki 102/W/13 

^d)ala dostarczenia próbki do laboratorium: 09.04.2013 Dala zakończenia badań: 11.04.2013 
Miejsce wykonania badań Laboratorium Wody, ul. Wodna 1 Serby 
Sposób pobrania próbki Próbka do badań pobrana przez pracownika Działu Laboratorium. 

Pobieranie próbek do badań akredytowane wg norm: 
PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN ISO i94S8;2007 

Wyniki badań 
Lp. Nazwa badanego czvnnika MHoda badawcTa JcdiMwlka 

miary 
Wyniki 

badaA dla pnibid* 
HOt/W/U 

DopłuzcT.alnr 1 
zakrmy wartości * * 

Opis dostarczonej próbki 
1 

Stan dostarczonej próbki prawidłowy 

1. Mętność (N| PN-EN ISO 7027:2003 NTU 0 , 7 9 1' 

2. Barwa [N] PN-EN 180 7887:2002 
niHoda piprltlroGybiDeflyc/TU mg Pl/1 1 1 . 9 

ikcepuwAlny przi 
knnflnimtc"'' 

1 bê  iucpawidlDny'c:li Tiniaii 

Przewodność elektryczna 
właściwa 

PN-EN 27888:1999 pS/cm 
t-25'C 

SOłhis 
IICITI" 

3500 

4. 

> 

Odczyn 1*1 PB-16 wyd. 01 
zdnia 01.12.2010 
meloda dekłrumfilrycma 

pH 6.5-9,S 1 

i 
J. 

Zapach [N| PB-07 wyd-Oi 
z dma 27.03.07r - akcrplowataj kśiiHtifrKnkyw 

1 bez iucpowsiaiwych anan 
6. Się/cnie 

jonu amonowego 
PN-ISO 7150-1:2002 
meLolii apeklTDlblamilrycjm mg/l NH4'̂  0,236(0,(134 0.50 

7. Liczba bakterii gnipy coli PB-15wyd02/(inia 
18.02.2011 
metodu fittracD nLombrancwei 

jtk w lOOml 0 

8, Liczba Eschcrichia coli PB-15 wyd.02 zdnia 
18.02 2011 
meloda filITBCii mfiDbiaiKTW;] 

jtkw I(M)IQ1 0 0 1 

l«genda: 
' Wymki badań dla próbek podano irraz Z 1/01101130011 luepewaoiei pomiaru - dotyczy badań obj^ch zakresem akredytacji Dla badań fizyka-1'liemicznych 
mikrobiologicznych próbek iv^. podane warlotci niepemaici stanowią niepermośó rouzerzfHf przy unpólc^nniku rozszerzaua k-2 i pozumiie ufiteid 93%. 
" Rozporządzenie kfiniilra Zdrowia z dnia 29 marca 2907r w sprimie jaiości wtniy przeznaczony do ipoiyda przez btdzi (DZ.U. Nr 61 poz. 417) z późniejszymi 

zmianami Rozporządzenia Ministra Zdroiia z dnia 20 kwietnia 201Or fliZ.U. Nr 72poz, 466) 
- Akceptowalny przez konsumeittów i liez mepranśtRawytdi z/Hitsn 
- Dopuszcza się pojedyncze bakterie lykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do S^aprabdi w ciągu rokw 
'- leniperalura pomiaru w 'C; korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpfy wu temperatury 
• temperatura pomiaru w 'C 

jtk- jednostka tworząca kotonią 

Sprawozdanie z badań dotyczy wyłącznie badanej próbki. Sprawozdanie bez pisemnej zgody Ijiboratortum nie moie być powielane Inaczej jtik tylko w całości. 
Kliemcn/i przysługuje prawo do reklamacji w terminie 14 dra od daty otrzymania sprawozdania z badań. 

http://27.03.07r
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie • 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Dział Laboratorium 
€7-200 Oiogów ui Krochmalna 2 lel 833-21-86 

NIP 693-00-09-317.- Id 004043874 

PCA 
PPLSKIE CfiTkUlf 

AUBCDriACJl 

AB 808 

KONIEC SPRAWOZDANIA 

Antoryiomy : - Cfi i" 'i f' 

lkaa:..i^.:!^V."'' 

UtmieMŁ: K I E R O W N I K 
OZIAl.l.! LAHOli.ATORIUM 

Beraadpłu^LusKzyńska 

Sporcądzonu dnia: 

Dala: 12.04.2013 Joanna Stegenda 

O W N I K A 
• i.ATORlUM 

lp. I o.o 

Sprawozdanie z badań dotyczy wyłącznie badanej próbki. Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium me moZe być powielane inaczej jak tylko w całości. 
Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań. 
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v O \ " l " / ' / , 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie >̂̂ ''̂  v ' 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
D/ial Laboratorium 

67-200 dogów aL Krochmalna 2 te!. 833-21-86 
NIP693-00-09-317; Ida04m3874 

'<r/ ^ KA^" 

PCA 
PDLlklt CłUiirH 

AmiBnacji 

AB 808 

Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte 
zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. 
Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone [N]. 

Sprawozdanie z badań nr 155AV/13 
Nazwa i admKHenta Samorządowy Zakład &idżelowy Wodociągów i Kanalseacji w Wąsoszu 

ul. Rzemicsinicza 16,56-210 Wąsocz 
Miejsce pobrania próbek Stacja Paliw „Bliska" 
Data pobrania próbki 09.04.2013 Nr protokołu pidtrania próbki 102AV/13 

^d)ata doslarc/cniii próbki do laboratorium: 09.04.2013 Data zakończenia badań; 11.04.2013 
Miejsce wykonania badań 
Sposób pobrania pr^ ld 

Laboratorium Wody, u l Wodna 1 Serby 
Próbka do badań pobrana przez pracownika Działu Laboratorium. 
Pobieranie próbek do badań akredytowane wg nom: 
P.N-ISO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007 

Wyniki badań 
i.p. NazwH badanego 

nnika 
Metoda badawcia JeilDostba miary Wyniki 

badan dla pr&Ui* 
289/W/13 

Opis dostarczonej próbki woda wadatiąpwra 

Stan dostarczonej próbki prawidłowy 

Mętność [N| PN-EN tSO 
7027:200-3 NTU M 7 1' 

2. Barwa (N| PN-EN ISO 
7X87:2002 
icmlinld ^peł̂ l̂Jf1Jk8lJc^yc:/lttl 

mg Pt/l ] bez iiic]nwiAiwycli •nion 

3. Przewodność 
elektryczna 
właściwa 

PN-EN 27888:1999 
pS/cni (=2J°C 510:!!' 

(24,TC)' 2500 

Odczyn pH PB-16 wyd. 01 
z dnia 01,12,2010 pH 7Jau 

f2BóV)' 
6.5-9,5 

Zapach |NI PB-07 wyd. 01 
zdnia 27.03.07r akceptowality akuaptoî iy prm luuutuwnów 

1 bs iiWp«w«S(avycb zoiian 

Stężenie 
jonu amonowego 

PN-ISO 7150-1:2002 
mg/l NIL' 0.50 

Lic/ba bakterii 
grupy coli 

PB-15 wyd.02 z dnia 
18.02,2011 jtkw łOOnd 

L i c ^ Escherichia 
coli 

PB-15 wyd.02 zdnia 
18.02.2011 jtkw lOOml 

l-egenda: 
* lVviuki badan dla próbek padano nraz z wartościami rtt^emaści pomiaru - dotyczy badań ob/ętyidi zakresan akmfytacjL Dla badań fi^ko-chanicznych 
i mikrobiologicznych próbek wo/fy. podane wanaści Hiepeumoici stanewią niepewnaió rozszerzoną przy wtpólczymtika rozizerienia k=2 i poziomie ufności 95't. 

*' Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 20U7r w sprawie jakosd wody przeznaczonej do spożycia przez butzi (DZ.U. Nr 61 poz 417} zpoiniejszymi 
zmionami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 20IOr (DZ.U. Nr 72poz. 466) 
'- Akceptowalny przez konsumentów i bez niepraniiBowych zmian 

Dopuszczę się pojedyncze Itaklerie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, de S%próbek wcU^uroku 
tenąterotura pomiaru w 'C; koralu ze pomocą urządzenia Jo kempema^ wpipm temperatury 

'- temperatura pomiaru w> *C 
jtk- jednostka tworząca kotonif 

Sprawozdanie z badań dotyczy wyłącznie badanej próbki. Sprawozdanie bez pisemnej zgotfy Laboratomon me może być powielane Inaczej jak tylko w caloicl. 
Ktlenlowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań. 
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Preedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie 
Spółka t ograniczoną odpowiedzialnością 

Dział Laboratorium 
67-200l}tosow uL Krochmalna 2 lei 833-21-86 

NIP 693-0(1-09-317; Id 004043874 

PCA 

AB 808 

KONIEC SPRAWOZDANIA 

l-cR K I E R O W N I K A 
SpurufdwBo dnia: 

Data; 12.04.2013 Joanna Stegenda 

Aatoiyrowal: 

Dala: . lĄ.Ck.lhi 

DZTAf.li LABORATORIUM 
FWIK w Głogowie sp. z o.o. 

Zatwferdril:K I E R O W N I K 
DZIAŁU LABORATURIUM 
PWiK w Gi 

Bornadata 
ó-
qQOwjg4:ip. Z O.O. 

^H-atrozdanle z hadań dotyczy wyłącznie badanej próbb. Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium me moie być pomelane inaczej jak tylko w caloicl. 
Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań. 

http://DZTAf.li
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Pneedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie js^^i\^,''^. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . is^Np— 'ć^^^' 

Dział Laboratorium —iarT"j£ 
67.200Gfosów uL Krochmalna 2 lel 833-21-86 j | j 3 Ł ^ ^ ^ W \ / t 

NIP 693^X1439-317, Id 0040*3874 

PCA 
Ak atom cal 

AB 808 

Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte 
zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. 
Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone [N]. 

Sprawozdanie z badań nr 156AV/13 
Nazwa i adres Klienta Samor/4dowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanaluacji w Wąsoszu 

ul. Rzemieślnicza 16,56-210 Wąsosz 
Miejsce pi^rania pri*>ek Rudna Wielka 11 
Data pobrania próbki 09.04.2013 Nr protokołu pobrania próbki 102AV/13 

ż ^ a u dostarczenia próbki do laboratoriuin: 09.04.2013 1 Data zakończenia badań: 11.04.2013 
Miejsce wykonania badań Laboratorium Wody, ul. Wodna 1 Serby 
Sposób pobrania próbki Próbka do badań pobrana przez pracownika Działu Laboratorium. 

Pobieranie próbek do badań akredytowane wg norm: 
PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN ISO 19458:2007 

Wyniki b a d a ń 
Lp. Nazwa badaneeo czynnika Metoda badawcza Jednostka 

miary 
WyniU 

Itadań dla prńbld' 
190AV/13 

DopiEZCZBine 1 
zakręty wailości** 1 

Opis dostarczonej prótńd woda wudoeitu^iłwa 

I Stan dostarczonej próbki prawidłowy 

1. Mętność [N] PN-EN ISO 7027:2003 
iDclfd3Dp[yŁi'i3a 

NTU 0 , 1 4 

2. Barwa |N] PN-EN ISO 7887:2002 mg Pt/l 5 . 7 6 
akceptowalny pizez 

hnHirTfuP™ 
1 bcznifliDnAiwch aniaii 

3. Pr/cwodność clritttyczna 
właściwa 

PN-EN 27888:1999 
inetrida ctAjioiaBryczm pS/cm 776,38 2500 

4 

Hi 
Odczyn pH PB-16 wyd. 01 

zdmaOL12.20IO 
nłcfoda cIcWfomcJrycTna 

pH 7 . 2 A U 
(MS •ty 

6.5-9.5 

5. ZapKh|N] PB-07 wyd. 01 z dnia 
27.03.07r - ahccptewalny 

ik«p(owHb>y ptze4 

1 bez [uapiawidbtwych zmiut 

6. Stężenie 
jonu amonowego 

PN-ISO 7150-1:2002 
mg/l NH,' < 0 , 0 6 

7. Liczba bakterii grupy coli PB-15 wvd.02 zdnia 
18.02.2011 jtk w lOOml 0 

8, Liczba Eschcridiia coli PB-15 w>d-02 z dnia 
18-02-2011 jtk w lOOml 0 0 

Legenda: 
* Wyniki badań dla/wóbek podano ttraz z wartościami niq>etrtiołci pemurti - delyc^ badań o^/ftyck zakmem okredytmcfL Dla badań fizyko-ckaniczityck 
i irdkrohinlngicznych próbek wmiy. podane wartości niepewności slannwią niepewność rozszerzoną przy wspótczynnOiu rozszerzenia k^2 i poziomie ufności 95%. 

* * Rozporządzenie Ministra Zdrowia ; dióa 29 marca 2087r w sprawie jakości wody przezsuscz^nej do ipoZyda przez lodzi (DZ.U. Nr 61 poz 417) z późniejszymi 
zmianami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 201 Or (DZ. U. ,Nr 72 poz 466) 

Akceptowalny przez komumauów i bez nieprawidłowych zmian 
L D^Hiszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie nie w kotejnych próbkach, do S\próbek w ciąga roku 
'-temperatura pomiaru w'C: korekta za pomocą urządzeniu do kompensaifi wpływu temperatury 

lenątcralura pomiaru w 'C 
jtk- jednostka tworząca kotonif 

Sprawozdanie z badań dotyczy wyłącznie badanej próbki. Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratortum memcde być powielane tnacze]jak tylko wcatoici. 
Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie 14 dm od daty otrzymania sprawozdania z badań. 

http://27.03.07r
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ksnidizacji w Głogowie c^*\ j /r 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Dział Laboratorium 
ń %20O Głogów id Krochmalna 2 lel. 833-21-86 

NIF 693-1X1-09-31 ?: Id (X)4(I43S74 

PCA 
Pni^HI: CthTHUM 

Akntpr i j i r j i 

AB 808 

KONIEC SPRAWOZDANIA 

Spomidzono dnia: 

Dala: 12.04.2013 Joanna Slegen da 

Autoryzowid : 

Dsis:J.i:P^:.'^^ r. 

-ca K I E R O W N I K A 
07.1.ALI- LABORATORIUM 
P\i3K w Głospwle lp. z o.a. 

HalinóTTJomalewaka 

Zat-knlzJl: K I E R O W N I K 
DZIAŁU LABORATORIUM 
PWiK w Glogawi* ip. I o.o, 

D a l . : . . t ó : ' i L - . ^-M-
Bernadeta Łuszczyńska 

sprawozdanie z badań dotyczy wyłącznie badane] próbki. Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane Inaczej jak tylko w caloicl. 
Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań. 
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Dział Latłoratorium 
67-2CO Głogów ul. Krochmalna 2 lel. 833-21-86 

NIP 693-00-09-317; Id 004043874 

PCA 
fOLEHIE C E H T E U M 

AHREDVIjlCJi 

AB 808 

Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte 
zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanyct). Wyniki spoza zakresu 
akredytacji zostały oznaczone [N]. 

Sprawozdanie z badań nr 72/Ś/13 

Nazwa i adres Klienta Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzemieślnicza 16,56-210 
Wąsosz, 

Miejsce pobrania próbek Oczyszczalnia Ścieków w Wąsoszu 
Data pobrania próbki 08-10.04.2013. Nr protokołu pobrania próbek 63/S/13 
Data dostarczenia próbki do laboratorium: 09-10.04.2013. Dala zakończenia badań: 15.04.2013. 
Miejsce wykonania badań Laboratorium Ścieków ul. Krochmalna 2 
Sposób pobrania próbki Próbka do badań pobrana przez pracownika Działu Laboratorium. 

Pobieranie próbek do badań Hkredvlun ane wg normy: 
PN-ISO 5667-10:1997 

Wyniki badań 
L.p. Nazwa badanego czynnika Metoda badawcza Jednostka 

inlaiy 
Wyniki 

badań dla próbki 
238/Ś/13' 

Wyniki ] 
badań dla próbki 

237/Ś/13' 
Opis dostarczonej próbki Ścieki 

dopływające do 
oczyszczalni 

ŚcieU 
oczyszczone 

Stan dostarczonej próbki prawidłowy prawidłowy 
1. Indeks chemicznego 

zapotrzebowania tlenu 
(SP^^hZl) 

PN-iSO 1S70S:2005 
Me&xla ypcymtlęisnidycna mg/l 1134,146 52*6,7 

2. Blochemłezne znpotrzebi>wanie 
Hasa " 

PN-EN 1899-1:2002 
Meloćs ri/ziAdicrch z czujniheri 
dekaochnnicziryili 

mg'l 0- 499 i » 6,97 ±asa 

3. Zawiesiny PN-EN 872:2007+Apl :2007 mgl 702,64 ll±i 

4. Odczyn pH [N] PN-90/C'4)4540/l 
eldUrometiyczna pH 8.2jJU 7*0.2 

<19.T-C)' 

' WymkibmJmmSĘ próbek pwdoMwrut z wmruiiatummtpewmoś^ óalyt^ ftadad abfflycii tdkraa- ukn^ftaejL Dia badań fizfko-ekaiścotjidi 
próittk ścieków, podane wanoici niepewności ttanawią niepewność rozszerzoną przy wspólc^mniku rozszerzenia k-2 i poziomie ufności 95% 
' ' oznaczanie biochantczjiego zapotrzebowania tlenu pa 5-dmach -BZTs 
'—temperatura pomiaru w C 

KONIEC SPRAWOZDANIA 

'^'"W^Y^f LABORATORIUM 
P7: K w Głogowie sp. ijń o. s 

K I E R O W N I K . 
Sporządzono dnia: 

Dala]5.(M.2013. K Slr/elecka 

Zatwierdził; "5/iAi.U LABORATORIUM 
PWiK w Glogowaeap. z o-o. 

Reruóae td '£ i i sż«yńsAia 

Sprawozdanie z badań dotyczy wyłącznie badanej próbki. Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium me moZe być powielane inaczej jak tylko w całoicL 
KUCHOWI prt^tsługuje prawo do reidamacji w terminie i 4 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań. 


